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Sicherheitshinweis
Aus Griinden der Sicherheit und zur Vermeidung von Erdschlussbildung
bei der Montage im 19" Schrank, empfehlen wir:
den Isolator Art.Nr.: 320910 fur den Einbauwinkel Art.Nr.: 320900
Zu verwenden.
Hutschienenkomponenten auf den isolierten Einbauwinkel montieren.

Ein Mindestabstand von 1 cm zu benachbarten Geraten ist einzuhalten!

Sicherungsset 400567 ist im Lieferumfang

) ) i SZ_P7Typ5
enthalten und Bauseits zu installieren !
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Achtung!
Auf richtige Polaritat achten!
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